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Leitfaden für die 
Aktualisierung 
der CS Imaging 
Suite 

 
 
 

Benutzer von CS Imaging Version 8 können die Software jetzt dank der neuen Auto-
Update-Funktion ganz einfach eigenständig aktualisieren. Durch die regelmäßige 
Aktualisierung von CS Imaging beugen die Benutzer Sicherheitsmängeln vor, stellen die 
Kompatibilität mit den neuesten Technologien sicher und profitieren von 
Verbesserungen und neuen Diensten. In diesem Dokument werden die einfachen 
Schritte zum Aktualisieren von Server- und Client-Workstations beschrieben. 
ANFORDERUNGEN 

• Die Erstinstallation einer zur automatischen Aktualisierung fähigen CS Imaging Suite 3.14.0.8 
oder höher ist erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Carestream Dental oder 
Ihrem Händler. 

• Der Serverrechner muss mit dem Internet verbunden sein, damit das Software-Update 
automatisch heruntergeladen werden kann. 

Schritt 1. Benachrichtigung zum automatischen 
Herunterladen und Aktualisieren 

Automatischer Update-Download 
Ihr CS Imaging-Server fragt alle 24 Stunden einen Carestream Dental-Server namens Software 
Update Management System (SUMS) ab, um zu prüfen, ob Ihr Server Anspruch auf ein Software-
Update hat. Wenn ja, wird das Software-Update automatisch heruntergeladen. Anschließend 
wird auf jeder CS Imaging Station eine Aktualisierungsbenachrichtigung angezeigt. 

 
 
 

 
CS Imaging fragt den SUMS-
Server ab, um zu prüfen, ob Sie 
zu einem Software-Update 
berechtigt sind 

 
Das Update für CS 

Imaging wird 
automatisch 

heruntergelad
en 
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Aktualisierungsbenachrichtigung 
Beim Start von CS Imaging wird auf 
jeder Workstation eine 
Aktualisierungsbenachrichtigung 
angezeigt. Sie können die neuen 
Funktionen überprüfen, indem Sie 
auf „Neues“ klicken. 

 
Klicken Sie auf „OK“, um das 
Popup-Fenster mit der 
Benachrichtigung zu schließen 
und CS Imaging zu verwenden. 

 
Hinweis: Die Installation kann von 
diesem Fenster aus nicht gestartet 
werden. 

 
 
 
 
 

 
Die Aktualisierungsbenachrichtigung verbleibt zudem im CS Imaging-Menü, bis die Software 
aktualisiert ist. 
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Schritt 2. Update auf dem Server installieren 
 

Schließen Sie CS Imaging auf allen Workstations und gehen Sie zum Server. 

 
Klicken Sie auf den Aufwärtspfeil 
in Ihrer System-Taskleiste, um die 
ausgeblendeten Symbole 
anzuzeigen. 

 
 
 
 

Klicken Sie auf das Carestream 
Dental-Symbol, um den Monitor 
zu starten. 

 
 
 
 
 

 
Der Monitor zeigt an, dass eine 
neue CS Imaging Suite verfügbar ist. 

Klicken Sie auf „Jetzt aktualisieren“, 
um das Server-Update zu starten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klicken Sie auf „Weiter“. 

 

 
Hinweis: Wenn eine Meldung 
erscheint, dass die Installation 
nicht fortgesetzt werden kann, 
weil einige Dateien gesperrt sind. 
So bedeutet dies, dass CS Imaging 
auf dem Server geöffnet ist. 
Schließen Sie CS Imaging auf dem 
Server und versuchen Sie es 
erneut. 



 

Dieses Fenster zeigt, ob noch CS 
Imaging-Clients verwendet 
werden. Es sollte „0“ anzeigen. 
Wenn nicht, schließen Sie 
CS Imaging auf allen Computern. 

 
Klicken Sie auf „OK“. Die Installation 
beginnt und dauert 10 bis 
15 Minuten. 

 
 

 
Wenn die Installation 
abgeschlossen ist, klicken Sie auf 
„Fertigstellen“. 

 
Der Serverrechner ist jetzt auf dem 
neuesten Stand. 

 
 
 
 
 

Schritt 3. Installation eines Updates auf Client-Computern 
 

Öffnen Sie CS Imaging auf allen 
Workstation-Computern und 
klicken Sie auf „Jetzt 
aktualisieren“, um die Client-
Installation abzuschließen. Die 
Installation dauert 5 bis 
10 Minuten. 

 
Alle Computer sind jetzt auf dem 
neuesten Stand. 
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